УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
НЕМОРЬА$Т“, СТЕРИЛЬНОЕ, ПК 21-02 


Назначение 

Устройство для переливания крови НЕМОРЕА$Т®, стерильное, ПК 21-02 
(устройство трансфузионное), далее - устройство, предназначена для 
переливания реципиенту крови и компонентов крови. 

Общие сведения 

Устройство применяется в клиниках, больницах, службе скорой помощи, 
полевых условиях. 

Устройство предназначено для переливания из бутылки. 

Устройство стерильное, апирогенное, нетоксичное и предназначено только 
для однократного применения. 


Устройство работает только под действием силы тяжести. 
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(=> 20 капель дистиллированной воды соответствуют (1,0 + 0,1) п. 

Присоединительный конус головки устройства - «Луер», который может 
содержать элемент запирающего соединения - «Луер-Лок». 

Устройство может поставляться с иглой инъекционной. 

Устройство может поставляться без узла инъекционного. 

Устройство может комплектоваться пластырем для фиксации катетера 
внутривенного 

ВНИМАНИЕ! 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ при повреждении целостности потребительской тары и 
после окончания срока годности устройства. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ, если одна из частей устройства разъединенная или если 
защитный колпачок отсоединился. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ при давлении более 20 КРа после прокалывания 
инъекционного узла. 

Противопоказания 

Не применять людям с аллергией на натуральный латекс. 

Побочные действия 

Может вызывать аллергическую реакцию у людей которые имеют 
повышенную чувствительность на натуральный латекс. 

Может повысить риск нарушения работы эндокринной системы у детей и 
беременных женщин при длительном применении. 

Указания по применению 

Проверить пригодность трансфузионного средства к применению. 

Перемешать трансфузионное средство в бутылке. Обработать пробку 
| бутылки спиртом. йодом или другим антисептиком. 

Извлечь устройство и положить его на стерильный столик. 

Закрыть зажим 3. Снять колпачок 1 с иглы 4 для подключения к бутылке. 

’ Ввести иглу 4 в пробку бутылки до упора. Перевернуть бутылку и закрепите 

её на штативе. 
| Заполнить капельницу 6 до погружения фильтра в трансфузионное средство, 
периодически надавливая на нижнюю часть корпуса капельницы. 

Сбросить избыточное давление из бутылки. Для чего снять колпачок 8 с 
головки 5. Открыть зажим 3. Заполнить трансфузионным средством трубку 
устройства, при этом головка 5 должна находиться на уровне капельницы 6. 

Закрыть зажим 3. Надеть колпачок 8 на головку 5. 

Снять колпачок 1 с иглы воздуховода 2. Ввести иглу 2 в пробку бутылки 
до упора. 

Снять колпачок 8 с головки 5. Открыть зажим 3 и медленно заполнить 
устройство до полного вытеснения воздуха из трубки и узла инъекционного 7 
до появления капли из головки 5. Закрыть зажим 3. Надеть колпачок 8 на 
головку 5. 

Проверить отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства. 

При применении устройства с иглой инъекционной выполнить все выше 
указанные действия с иглой инъекционной вместо колпачка 8. 

При подсоединении устройства к катетеру, находящемуся в вене больного, 
обработать заглушку катетера антисептиком. Снять заглушку с головки 
катетера и обработать головку антисептиком. Слить раствор гепарина с 
кататера до появления капли крови на выходе из головки. Снять колпачок с 


Применять устройство по назначению согласно указаний доктора. 

Необходимую скорость переливания устанавливать с помощью зажима 3. 

Вспомогательные лекарственные препараты вводить только через узел 
инъекционный 7, применяя иглу диаметром не более 0,8 мм при закрытом 
зажиме 3, 

При замене бутылки закрыть зажим 3, не извлекая иглу инъекционную или 
катетер из вены и не допуская опустошения капельницы 6, извлечь иглы 4'и 2 
из пустой бутылки и быстро ввести в пробку полной бутылки вначале иглу 4, 
а затем иглу 2. 

После окончания внутривенных вливаний закрыть зажим 3 и извлечь иглу 
инъекционную из вены больного. При проведении внутривенных вливаний 
через катетер - отсоединить устройство от катетера, заполнить катетер 
раствором гепарина и накрутить заглушку на головку катетера. 

Гарантии изготовителя 

Срок годности - 5 лет с даты изготовления. 

Условия хранения 

Хранить при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности 
не более 80 % при температуре 25 °С. 

Утилизация 

Утилизацию устройств проводить в соответствии с национальными 
требованиями 


м7 Устройство содержит фталат ОЕНР. 
т. Устройство содержит натуральный латекс. 
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головки “Луер” или “Луер-Лок” устройства и присоединить ее к головке катетера. 


ЗТЕКТЕ ТРКАМЗРУЗЮМ ЗЕТ РОК ТКАМЗРУЗЮМ 
ОЕ ВЕООО НЕМОРЬА$Т", РК 21-02 


Ригро$е 

З!ете {гапзизюп зе{ Гог 1гапзизюп оГЫоод НЕМОРЕАЗТ® РК 21-02 
(гапзГизюп 3е{), Пегетайег - 5е1, 15 и{епдед Гог (гапзизюп © геспрееп( о! 
ЫЬоо9 апд Моо9 сотропемж5. 

Сепега! и{огта{юоп 

Зе{ 1$ изед шт сйтс$, позриа!$, Игз-а зегусе, Пе сопаИюпз. 

Зе{ 15 ищепдед Гог {гапизюп пот рое. 

$е{ 1$ 5{е1е, поп-ругодептс, поп-{юхс ап {епдед опиу Гог зпае изе. 


© Зе! ммогк$ отУу ипдег асйоп оЁ дгауйу. 


\ 

® 20 агорз о{ 9151е9 ммаег аге ециуа!еп! {о (1,0 + 0,1) м". 

Соппесйпа сопе о! $е{ Пеад - “Гиег”, мисв тау пауе е!етеп! о! сю$та 
соппесНоп - “Гиег-оскК“”. 

Зе{ тау Бе зирр!ед ми тесйоп пеее. 

Зе{ тау Бе зиррйед м(поц{ т/есйоп ипй. 

Зе{ тау Бе сотр!в{ед мин р!аз{ег Гог Яхайоп о! {гауепои$ санеег. 

АТТЕМТЮМ! 

ОО МОТ О$Е И меду о! сопзитег раскадд 15 датадед ап4 аНег ехриу 
дате. 

ОО МОТ (ЗЕ Н опе рай оЕ $е!{ 1$ зерага{ед ог рго{есйуе сар 15 Чзсоппецечд. 

ОО МОТ Ц$Е ипдег ргеззиге тоге пап 20 КРа аКег рипс!иге о! туесвоп ипй. 

Сотгатсайоп$ 

Оо по! изе © реоре мИВ пашга! а{ех а!егду. 

Зе еЙес{$ 

| тау саизе а!егос геасйоп м реоре у/по Пауе псгеазед зепзМйу ю пага! 
[айех. 

( тау псгеазе 1$К оГепдосппе зуз1ет та№ипсйоп м сПИдгеп ап4 ргедпаг( 
мготеп М/И рго!опдед изе. 

Кыез$ Гог ие 

Спеск зегусеа Ийу о! {гапзизюп тед!а Гог ие. 

З#г Чгапзизюп тефа т БоШе. С!еапзе руд оГроШе Бу а!сопо!, юдте ог 
апу опег апзерис. 

Таке оц! зегапд ри! Й оп ${еще {1аЫе. 

Сюзе с!атр 3. ТаКе ой сар 1 Тот пеефе 4 ю соппес! ю БоЩе. |пгодисе 
пее4е 4 тю риа оГроШе ир {о зюр. Тиг оуег БоЦе апд Йх И оп гаск. 

РИ шп Эйр спатьег 6 {| птегзюп о ЯНег тю гапизюп тефа, репоФксайу 
огеззпа оп юмег рай о! апр спатьег Боду. 

Ке!еа$е ехсе$$ ргеззиге тот БоШе. Рог {5 {аКе с сар 8 тот Неад 5. 
Ореп с!атр 3. 

РИ м гапзизюп тефа тю {1иБе оЁ зе!, а! {1$ {те Пеад 5 знош@ Бе а |еуе! 
оЁ дир спатьег 6. 

Со$е сатр 3. Ри сар 8 оп Неад 5. 

Таке ой сар 1 Гот пеефе 2 орай сопдий. 1пгодисе пеефе 2 тю риа о! 
роще ир Ю зюр. 

Таке ой сар 8 пот Пеа4 5. 

Ореп с1атр 3 апд зю\лу ПИ т зе И Ти 915р!асетеп{ оГ ах Гот {ибе апд 
пуес#воп ипй 7 апд етегдепсе о! дгор тот Неад 5. 

С1о$е с!атр 3. Ри сар 8 оп Незд 5. 

Спеск 1аск ога БиБЫе$ п {иБе оЁ $еи. 

\\Пеп изтд зе мйй нуесвоп пеефе, ИЛИ! а! абоуе пфкса{ед асйоп$ мий 
песйоп пеее тз{еад оГ сар 8. 

М/еп соппесйпд зе! 1ю са!не{ег мммсй 15 п ует оРрайет, с1еапзе рад о! 
са{Па{ег Бу апйерйс ТаКе оЙ ршд Нот Неад о! са!Ие{ег апд сеап$е Неад Бу 
ап ерис. Огат зои{оп о? Перайп тот са{Ие{ег ип! етегдепсе о! Ыоо3 дгор 
оп пеад ехИ. ТаКе оЙ сар тот {Не Пеад “Шиег” ог “Гшег-[осК” оЁ зе! апд 
соппесе й {© Пеад о! сапе{ег. 

)е 5е1 {ог {$ ицепде4 ригрозе ассогдта ю тз!гисйоп$ о! дос‘юг. 

АЧ}и${ гедшгед {гапзизюп га{е Бу теапз оЁ с1атр 3. 

шгодисе аихйагу тефстез$ опу {Игоидй песйоп ипй 7, изтпд пее фе мВ 
ЧФата{ег по! тоге {пап 0,8 тт мИН с!озед с!атр 3. 

\Меп спапдта роШе, сюзе сатр 3 мИПоц( мИагамиа! о! {п]есйоп пее4е ог 
сапа{ег Гот ует апд по! регтй па Чзспагае о др спатьег 6, {аКе оц 
пее4е$ 4 апд 2 тот етр!у БоШе апд пгодисе Мет ашску тю род о! Я!ед 
роще - Пг5{ пеефе 4, {еп пеефе 2. 

АКег Пт! та оЁ пгауепои$ т]есйоп$ с1озе с!атр 3 апд {аКе оц т]есвоп 
пеед!е тот ует оГрайеги. \/пеп сопдисйпд пгауепои$ тесйопз {Игоидп 
сапе{ег, 4зсоппес! $е{ Тот саве{ег, И! п сане{ег Бу зоийоп о! Перайп апд 
эсгеми ра оп Пеад о! саме{ег. 

Сиагащее о тапщас{игег 

Ехрну да{е - 5 уеагз тот дае оГ тапшас(иге. 

З4{огаде сопа юп$ 

З1юге а! {етрега{иге {тот 5 °С {ю 40 °С апд ге!айуе питЮйу по{ тоге 
{Пап 80 % а! {етрегашге о? 25 °С. 

Ц\Набоп 

(Ише 32$ ассог4та 10 пайопа! гедигетети"$. 


у Зе соматз$ р Па!а{е ОЕНР. 


ОЕНР 


К Зе! сощатз паигааех. 
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< НЕМОРЕАТ” + 


ЧА.ТК.101 


Призначення 
Пристрй для переливання кров! НЕМОРЕА$Т” стерильний, ПК 21-02 (пристрй трансфузйний), 
дал! — пристрй, призначений для переливання рецитенту кров! та компонент кров. 
Загальн! вдомост! 
Пристри застосовуеться в клинках, лкарнях, служб! швидко! допомоги, польових умовах. 
Пристрий призначений для переливання з пляшки. 
Пристрий стерильний, атрогенний, нетоксичний {1 призначений тльки для одноразового застосування. 


Пристрй працюе пльки пд дею сили тяжння. 


20 крапель дистильовано! води вдповдають (1,0 + 0,1) пт. 


Приеднувальний конус головки пристрою - «Луер», який може мати елемент замикаючого 
з'еднання - «Луер-Лок». 


СТЕРИЛЬНО Пристрйй може постачатися з голкою 1н'екщйною. ПристрИй може постачатися без вузла 1н'екщйного. 
ЗТЕВЕ ЕО Пристрий може комплектуватися пластиром для фиксацй катетера внутришньовенного 
УВАГА! 


НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ при пошкодженн! шленост! споживчоТ тари та сля замнчення термину 
придатност! пристрою. 

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ, якщо одна з частин пристрою роз'еднана, або якщо захисний ковпачок в!д'еднався. 

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ при тиску бльше 20 КРа псля проколювання 1н'екщйного вузла. 

Протипоказання 

Не застосовувати людям, як! мають алерпю на натуральний латекс. 

Побчн! ди 

Може викликати алерйчну реакцю у людей, як! мають тдвищену чутливсть на натуральний латекс. 

Може шдвищити ризик порушення роботи и системи у дтей та ваптних жнок при довготривалому застосуванне. 

Вказвки до застосування 

Перевфити придатнсть трансфузйного засобу до застосування. 

Перемшати трансфузйний засб у пляшщ. Обробити пробку пляшки спиртом, йодом або йншим антисептиком. 

Вийняти пристрй та положити його на стерильний столик. 

Закрити затискач 3. Зняти ковпачок 1 з голки 4 для пдключення до пляшки. Ввести голку 4 в пробку пляшки до упору. 
Перевернути пляшку та закрпити Й на штатие. 

Заповнити крапельницю 6 до занурення фильтру в трансфузйний зас, перюдично натискаючи на нижню частину 
корпусу крапельнищ. 

Скинути надмрний тиск {13 пляшки. Для цього зняти ковпачок 8 з головки 5. Вдкрити затискач 3. Заповнити трансфузийним 
засобом трубку пристрою, при цьому головка 5 повинна знаходитися на рн! крапельнищ 6. 

Закрити затискач 3. Надти ковпачок 8 на головку 5. 

Зняти ковпачок 1 з голки пов"роводу 2. Ввести голку 2 в пробку пляшки до упору. 

Зняти ковпачок 8 з головки 5. 

Вдкрити затискач 3 { повльно заповнити пристр!й до повного витиснення повтря з трубки | вузла 1н'екЦйного 7 та появи крапл! 
з головки 5. Закрити затискач 3. Над!и ковпачок 8 на головку 5. 

Переврити вдсутнсть повтряних бульбашок у трубщ пристрою. 

При застосуванн! пристро\в з голкою 1н'екщйною виконати вс! вище вказан! дй з голкою 1н'екцйною замсть ковпачка 8. 

При пд'енанн! пристрою до катетера, що знаходиться у вен! хворого, обробити заглушку катетера антисептиком. Зняти 
заглушку з головки катетера 1 обробити головку антисептиком. Злити розчин гепарину з катетера до появи крапл! кров! на виход! з 
головки. Зняти.ковпачок з головки «Луер» або «Луер-Лок» пристрою та приеднати Й до головки катетера. 

Застосовувати пристрй за призначенням, зПдно вказвок лкаря. 

Необждну швидксть переливання встановлювати за допомогою затискача 3. 

Допомжн! лкарськ препарати вводити пльки через вузол 1н'екшйний 7, застосовуючи голку даметром не @льше 0,8 мм, при 
закритому затискачу 3. 

При замн! пляшки закрити затискач 3, не витягаючи голку 1н'екшйну або катетер з вени та не допускаючи опорожнення 
крапельниц! 6, витягнути голки 4 та 2 з порожньо! пляшки та швидко ввести у пробку повно! пляшки спочатку голку 4, а потм 
голку 2. 

Пкля заюнчення проведення внутрииньовенних вливань закрити затискач 3 та витягнути голку !н'екшйну з вени хворого. 
При проведенн! внутрииньовенних вливань через катетер - вд’еднати пристрИй вд катетера, заповнити розчином гепарину 
та накрутити заглушку на головку катетера. 

Гарантй виробника 

Термин придатност! - 5 роюв ад дати виготовлення 

Умови збергання 

Збергати при температур! вд 5 °С до 40 °С | вдноснй вологост! не @льше 80 % при температур! 25 °С. 

Утилзащя 

Утилзащю пристро?в проводити зйдно з «Державними сантарно-протиедемчними правилами { нормами щодо поводження 
з медичними вдходами», затвердженими наказом МОЗ Укратни вд 08.06.2015 р. № 325. 


ва ПАТ «Гемопласт», вул. Маяковського, 57, м. Ылгород-Дн!стровський, Одеська обл., 67700, Укратна 
тел: (+38 04849) 3-15-62; факс: (+38 04849) 3-15-02; е-тай: соттегсе@петор!аз(.иа; млмм.Петораз\.иа 


__ Пристрй мстить фталат ОЕНР. 


ОЕНР 


и Пристрй мстить натуральний латекс. 


